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Esito report di prova  

Come da accordi intercorsi, è stata effettuata un’indagine sulla conformità dei sensori presenti nella scheda-
prototipo. Durante le prove è stato verificato che i seguenti sensori rispettano le specifiche riportate nei 
relativi datasheet forniti dal produttore: 

1x sensore MQ-5 per il rilevamento del metano (CH4) 

1x sensore MQ-7 per il rilevamento del monossido di carbonio (CO) 

1x sensore ZE08-CH2O per rilevamento della formaldeide (CH2O) 

1x sensore BME280 per il rilevamento dell’umidità relativa (RH%) 

1x sensore ENS160 per il rilevamento dei total VOC (tVOC) 

1x sensore SCD4x per il rilevamento dell’anidride carbonica (CO2) 

1x sensore SGP41 per il rilevamento dell’anidride (NO2) 

Le misure sono state effettuate a temperatura ambiente (10-20 °C) rispettando le specifiche indicate dal 
committente in merito al montaggio e condizioni di utilizzo. 

  

                                                                   

 

 


